附件1：
经颅经皮关联电刺激仪技术参数
1.通道数：单通道,可治疗1名患者。
2. 电流输出
2.1刺激模式：正中神经电刺激模式（MNS模式）。
2.2 输出参数：
2.2.1 MNS输出电流：1mA～100mA范围内可调，步进0.5mA，电流误差：±5%。
2.2.2治疗时间：1~480min范围内可调，步进值1min。
2.2.3脉冲波：1Hz～160Hz范围内可调，步进1Hz，脉冲波误差：±1%。
2.2.4脉冲宽度：100μs～5000μs范围内可调，步进100μs，脉冲宽度误差：±3%。
3.刺激时间
3.1脉冲群输出时间：2~20s（步进1s）。
3.2脉冲群休息时间：2~50s（步进1s）。
4.电子处方：刺激仪应配备电子处方及部位示意图。
5.工作电压：27V±2.5V，低于人体安全电压。
6.设备质保3年。
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