附件1：
[bookmark: _GoBack]308紫外线光疗仪技术参数
一、基本参数
1.工作电压：AC220V±10%  50Hz±2%
2.额定功率：160VA
3.显示方式：≥8”彩色触摸屏
4.光源类型：氯化氙准分子光源
5.照射方式：手持照射
6.受照面积：20cm2±1cm2
7.波长范围：308nm±2
8.辐照强度范围（功率密度）：20～200mW/cm2（标称值：50 mW/cm2 ）
9.剂量设置范围：0~5000mJ/cm2
10.时间范围：0~2分钟
11.光源有效寿命：≥500小时
10.外置存储设备，可实现用户信息的导出及查看；
11.配置计时芯片，准确掌握光源寿命；
12.独具剂量工作模式，确保治疗剂量更准确。
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