病原微生物检测性能要求
1、 试剂性能要求
1、检测试剂满足本科室现有检测条件，不满足或不进行性能验证视为自动放弃本次投标。
2、满足临床检测需求：满足卫生行业标准WS/T 807-2022《临床微生物培养、鉴定和药敏检测系统的性能验证行业标准》。
3、提供符合质量管理需求的标准菌株、质控物等。
二、测试样本准备
需提供检测用样本：检测试剂、性能评价用标准菌株等验证所需材料
三、测试评判标准与依据： 
（一）测试评判标准范围
性能验证至少包含对典型病原微生物的准确度验证和精密度验证，精密度验证包含ATCC 29213、ATCC 25922、ATCC 27853、ATCC 9007、ATCC 14053。准确度验证要求革兰氏阴性菌和革兰阳性菌鉴定至少测试30株菌（与实验室商定具体菌株）。
（二）测试评判依据
精密度验证病原微生物鉴定，比较菌株的鉴定结果为主。准确度以正确的或可接受鉴定的菌株数/测试菌株总数计算。验证的标准菌株符合率为100%，临床菌株符合率应>90%。
四、数据分析与结果报告
形成书面报告，记录所有原始数据、结论及不符合项的纠正措施，附原始结果截图打印。
