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便携式负压治疗仪技术参数
1、结构组成：主机、引流瓶、吸引装置、电源适配器
2、工作模式：持续吸引模式和自循环间歇吸引模式
3、运行时间：1~99min范围内可设，定时误差±10%
4、电池运行时间：≥3小时（满电状态）
5、负压值范围：0kpa~35kpa，允差为4kpa
6、气体流量值：＜5L/min
7、极限负压值：≤39kpa
8、电池容量: ≤3000 mAh
9、具有欠压和低电压提示功能
10、产品净重：≤3300克
11、质保三年

